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udvortes brug.

Hvordan virker testen?
Maengden af LH (Lutein Hormonet), som forefindes i

kvindens urin, vil som regel stige kraftigt midt i kvindens |
cyklus. Stigningen i LH forarsager aeglgsningen, som finder
sted nar kvindens zeg lgsnes fra hendes aeggestokke. |
WHO's eksperter udtaler, at LH tests er en palidelig made
at bestemme sin seglgsning pa. Aglgsning vil finde sted |
mellem 24-48 timer efter en positiv test. Nar urin kommer i |
kontakt med testen, vil der fremkomme en farvet teststreg, |
hvis der er LH i urinen. Fraveer af den farvede streg eller |
hvis teststregen kun ses svagt vil veere et negativt resultat. |
Som en kontrol procedure vil der fremkomme en farvet |
kontrolstreg ved kontrol zonen, hvis testen er udfert |

korrekt.

sikkerhed

Testen kan veere et veerdifuldt veerktgj til at hjeelpe med at !
blive gravid, da den bestemmer den periode i kvindens |
hvor aegget og seedcellerne har de bedste |
betingelser.Tidspunktet for seglgsning kan vaere varierende
andre !
omsteaendig-heder i dit liv. Du kan ikke automatisk ga ud fra |
at zglesning altid finder sted pa samme tidspunkt efter

cyklus,

omsteendigheder, folelser eller

pga.

menstruation. Derfor ber du teste ved hver cyklus.

Indhold i foliepakningen:

- Selve aglasningstesten.

- Pose med fugtoptagende materiale

- Ma ikke spises og skal holdes utilgeengeligt for barn.

Hvornar skal urinen indsamles?

Urin praver pa hvilket som helst tidspunkt kan benyttes til

glasningstesten.

Hvornar skal du begynde med at teste?

K
- Abn foliepakningen med testen og tag testen ud. |
Foliepakningen abnes nemmest dér hvor der er et lille

end 21 dage eller laengere end 38 dage, skal du kontakte
din leege. |

Eksempel: Hvis din cyklus normalt er pa 26 dage, sa
i forteeller skemaet dig at du skal begynde med at tage !
. eglesningstests pa 10. dagen.

 Hvad skal du ellers bruge?
Denne eeglgsningstest maler stigning i LH hormonet - og
kan derved hjeelpe dig med at bestemme om du har !
glosning. Denne test er kun til hjemmebrug og kun til :

- Et ur med sekundviser.

Sadan udferes testen:

hak pa siden af foliepakningen.

2

absorberende del af testen.

3

Peg den absorberende del af testen nedad, og saet den |
ind i urinstralen i omkring 3-4 sekunder, sadan at du er !
. sikker pa, at den bliver tilstreekkelig vad. Serg for at der
© kun kommer urin under det omrade som er markeret med !
Testen bestemmer eglosning med en hgj grad af | i

en pil.

Alternativt kan urinen opsamles i en ter ren beholder§
. f.eks. en plastik kop eller en lille skal. Herefter holdes
- testens absorberende del ned i urinen i 3 sekunder.

4 |
. Seet sa haetten pa testen igen, og laeg den pa en ren !
. ikkeabsorberende overflade. 1

' 5

Vent pa at de farvede streger dukker op. Afhaengigt af | Spergsmal og svar:

. hormon maengden i urinen kan et positivt resultat dukke ! Der or stor forskel mellem kontrolstregerne i to

. op efter bare 40 sekunder, men for at veere sikker pa !
testens resultat, skal testen have den fulde reaktionstid !
Leengden af menstruations cyklussen regnes fra den dag |
du starter med at blgde til dagen inden din nzeste blgdning !
starter. Afger laengden af din menstruationscyklus fer du |
starter med at teste. Se skemaet for at afgere pa hvilken |
dag du skal starte med at teste. Hvis din cyklus er kortere '

pa 5 min.

maksimalt 5 minutter.
a@ndringer efter dette tidspunkt.

Cyklus skema
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test startes

Aflasning af resultatet:

; . ) . Testen holdes med heetten pegende til venstre. | midten af
. Hvis du ikke kender laengden pa din cyklus, kan du : :

. begynde med at teste 11 dage efter din forste periode da
' gennemsnitsleengden er 28 dage. Udfar en test hver dag !
. igennem 5 dage eller indtil stigning i LH hormonet er |
. blevet testet positivt. :

afleesningsvinduet vil resultatet af testen komme til syne.
Teststregen er placerat over T og kontrolstregen er over C.
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- LH Stigning (nr. 1) ‘
! Hvis to farvede streger er synlige og test stregen er lige sa !
. . | kraftig eller kraftigere end kontrol stregen, sa vil du !
- Evt. en ren og ter beholder / container til at opsamle urin i | sandsynligvis fa4 eeglosning i lobet af de neeste 24-48 |
| timer. @nsker du at blive gravid er der stgrst chance for

. befrugtning inden for 24 til 48 timer efter testens udfgrelse. : ¢
i i du indtager, inden du gennemfgrer testen og tal eventuelt

i ' med din leege.
- Ingen stigning i LH (nr. 2 & 3) g

Kun en farvet kontrolstreg kan ses eller teststregen !
kommer til syne, men er lysere/svagere end kontrolstregen. !
. Dette betyder, der ikke er nogen stigning i LH hormonet.

: ) ' Ugyldig (nr. 4 & 5)
Hold om testens ende med den ene hand, og brug den ! | t i ler kun testst lig. |
anden hand til at tage haetten af. Du vil nu kunne se den | ngen streger er syniige efler kun tesistregen er synilg. .
! Prov igen med en ny test. Hvis denne test ogsa fejler, s& |
i kontakt forhandleren af produktet og oplys testens LOT !

' nr., som er trykt pa foliepakningen.

Vigtig information!
- Testen er kun beregnet til in vitro diagnostik.

- Aben kun foliepakningen lige inden testen skal anvendes
i - Opbevar foliepakningen utilgeengeligt for barn ‘
. - Bortskaf testen sammen med normalt husholdningsaffald
. - Anvend ikke testen hvis foliepakningen er beskadiget

. - Testen kan ikke genbruges

. - Testen fungerer kun nar instruktionerne falges preecist.
. - Denne test er ikke beregnet til svangerskabs

forebyggende brug.

- Konsulter egen laege hvis du oplever irregulaere eller

usaedvanlig lange cyklusser.

Opbevaring & holdbarhed:

. - Foliepakningen opbevares mellem 4 °C til 30 °C i den

lukkede foliepakning.

| - Testens holdbarhed er stemplet pa foliepakningen. |
Holdbarhed er angivet som ar / maned. Efter denne dato

skal testen bortskaffes.

| - Testen skal opvares tert og beskyttet mod sollys.
- - Testen er kun til udvortes brug. Testen ma ikke sluges.

forskellige tests. Betyder det noget?

. Nej. Variationer i farven pé kontrolstregen vil ikke have
' indflydelse pa test resultatet. Du skal kun sammenligne |

VIGTIGT! Resultatet af testen skal afleses efter farven af teststregen med kontrolstregen pa samme test

Se bort fra eventuelle |

pa den dag hvor testen udferes.

' Kan test resultaterne afleeses efter mere end 5 |
. minutter? §
. Nej. Test resultaterne skal aflaeses inden for 5 minutter.
. Selvom et positivt resultat ikke skulle zndre sig inden for
. flere dage, sa kan et negativt resultat zendres til et falsk
. positivt inden for f& minutter efter test perioden, hvilket s&
. ville give en misvisende test. Det er alltid bedst at afleese |
! resultaterne inden for 5 minutter og herefter smide testen |
i ud for at undga forvirring. |

| Hvor lang tid skal jeg blive ved med at udfere testene?
| minimum 5 dage eller indtil LH stigningen er blevet

fundet.

. En pink baggrund og vertikale streger kom til syne i
. resultatomradet af testen i Igbet af test perioden.
. Betyder det noget?

' Nej.
| sammensatning lige som luft fugtighed i rummet hvor
' testen udferes. Sadanne variationer i fysiske betingelser
. kan forarsage den pink - rosa baggrundsfarve, men vil ikke
 have nogen indflydelse pa testresultaterne. Sa leenge at

Hver urinprgve vil variere i dets kemiske

kontrolstregen kommer til syne inden for 5 minutter virker
testen korrekt.

Kan alkohol eller medicinsk indtagelse pavirke testen?
Lees altid producentens instruktioner til eventuel medicin

| ojeblikket tager jeg min basale kropstemperatur
(BBT). Kan denne test erstatte BBT?

Stigningen i den basale kropstemperatur indikerer primaert
. at eeglgsning allerede har fundet sted. Denne test indikerer
. at eeglgsning skal til at ske.

Vil det kunne pavirke resultatet, hvis man indtager
megen vaske inden man tager testen?

. Vi anbefaler at man begreenser indtagelsen af veeske i ca.
. to timer inden man indsamler urinen, for indtagelse af store
. meengder vaeske inden testen udfgres, kan mindske
. koncentrationen af hormonet i din urin.
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